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Dl. Graner t\q Partner GmbH

_abor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachve thh]l]f ligenbtro
Lochhausener Str. 205
81249 Munchen

Telefon +49(0)89/863005-0

Telefax +49(0)89/863005-11
Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Miinchen E-Mail: info@labor-graner.de

i Internet: www.labor-graner.de
GeoPol - Bulenda & Hirschmann GbR
Simsseestrale 194

Minchen, 02.12.2020
D-83071 Stephanskirchen

Priufbericht 2076846

Auftraggeber: GeoPol - Bulenda & Hirschmann GbR

Projektleiter: Frau Bulenda, Frau Protze

Auftragsnummer:

Auftraggeberprojekt: 2213 Obling-Kienberg Begehung Linmairhof Kienberg
Probenahmedatum: 23.11.2020

Probenahmeort:

Probenahme durch: Frau Bulenda

Probengefale: Kunststoff-Beutel

Eingang am: 25.11.2020

Zeitraum der Prifung: 25.11.2020 - 02.12.2020

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Prifgegenstand. Die in den zitierten Normen und Richtlinien angegebenen
Messunsicherheiten werden eingehalten. Die aktuellen Ausgabestande der verwendeten Prifverfahren konnen auf unserer Homepage
(https://www.labor-graner.de/qualitaetssicherung.html) eingesehen werden. UnsachgeméRe Probengeféalie kénnen zu Verfalschungen der
Messwerte filhren. Priifergebnisse von Mischproben die unterhalb des Grenzwertes liegen, kénnen trotzdem zu Grenzwertiiberschreitungen von
einer oder mehreren Teilproben fihren. Um die Uberprifung des Grenzwertes sicher zu gewéhrleisten, wird angeraten, gemaR Priifvorschrift
die Einzelproben zu untersuchen. Mikrobiologisches Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofort vernichtet. Eine auszugsweise
Vervielfaltigung des Prifberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Pruflaborleitung erlaubt.

Akkreditiertes Priflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben,
Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung, Abgrenzungsfragen AMG/LFGB
Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschéaftsfiuhrer: Alexander Hartmann, Dr. Manfred Holz
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
BIC: GENODEFIMO07, IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22

Seite: 1von 3



L
Dr. Graner LS. 4 Parther GmbH

Labor ftr analytische und pharmazeutische Chemie
Sachverstandigenbtro

Labornummer: 2076846-001
Probenahmedatum: 23.11.2020
Probenbezeichnung: Fassadenputz
Material: Feststoff
Asbest (Typ) KL KMF < 3um ES/B
Aktinolith 1 nicht bestimmt 1
Labornummer: 2076846-002
Probenahmedatum: 23.11.2020
Probenbezeichnung: MP Wand- und Deckenputz
Material: Feststoff
Asbest (Typ) KL KMF < 3um ES/B
Aktinolith 1 nicht bestimmt 2
Labornummer: 2076846-003
Probenahmedatum: 23.11.2020
Probenbezeichnung: EG Kiche Bitumenkleber unter Flexplatten
Material: Feststoff
Asbest (Typ) KL KMF < 3um ES/B
Chrysotil 1 nicht bestimmt 3

Seite: 2von 3




L
Dr. Graner LS. 4 Parther GmbH

Labor ftr analytische und pharmazeutische Chemie
Sachverstandigenbtro

Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen auf Asbest/WHO-Fasern gemaf VDI-Richtlinie 3866,

Blatt 5:2017-06 (Fremdvergabe).

Der Asbestmassengehalt wurde in 5 Mengenklassen eingeteilt:

Klasse 1 (Spuren von Asbest nachgewiesen), Klasse 2 (1-5 %), Klasse 3 (5-20 %), Klasse 4 (20-50%) und
Klasse 5 (>50%). Bei dieser Einteilung handelt es sich um nicht validierte Schatzungen.

Verwendete Abkirzungen:

KL Mengenklasse Asbest (Gesamtgehalt Asbest)
KMF Kunstliche Mineralfasern
ES/B Dokumentation des positiven Befundes durch ES (Elementspektrum) & B (REM-Bild)

Praparation: Veraschung, Filtration aus einer Suspension auf einen Kernporenfilter.
Nachweisgrenze: 0,001 Masseprozent.

Anmerkung:
Asbest ist gemaR der Gefstoff¥ § 3, Absatz 2, Satz 1bzw. gem&B Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG; Stoffliste als Gefahrstoff der

Kategorie 1 (Stoff, der auf den Menschen bekanntermaflRen krebserzeugend wirkt) eingestuft (Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG;
Einstufungsleitfaden). Asbesthaltige Materialien durfen nur von zugelassenen Fachfirmen (nach TRGS 519) entsorgt werden.

Anlagen (als separates Dokument): 3 energiedispersive Elementspektren und 3 REM-Bilder (3 Seiten)

bes Ware

Markus Neurohr, Geologe

Seite: 3von 3



Anlageblatt 1 von 3 zu Prufbericht 20-11600, REM
Probenbezeichnung: 2076846-1 - Aktinolith (CRB-Nr.: 188

Mg

x5 WD HV HFW mag O e
1XY 9.8 mm 20.00kV 51.8 um 8 000 x \

ES:

B1



Anlageblatt 2 von 3 zu Prufbericht 20-11600, REM
Probenbezeichnung: 2076846-2 - Aktinolith (CRB-Nr.: 188

Mg

L E
x% WD HV HFW mag 0O

’ 9.7mm 20.00kV 51.8 pm 8 000 x




Anlageblatt 3 von 3 zu Prufbericht 20-11600, REM
Probenbezeichnung: 2076846-3 - Chrysotil (CRB-Nr.: 18¢

WD HV HFW mag 0O
9.8 mm 20.00kV 51.8pm 8000x

ES:

B3



Dl. Graner t\q Partner GmbH

_abor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachve thh]l]f ligenbtro
Lochhausener Str. 205
81249 Munchen

Telefon +49(0)89/863005-0

Telefax +49(0)89/863005-11
Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Miinchen E-Mail: info@labor-graner.de

i Internet: www.labor-graner.de
GeoPol - Bulenda & Hirschmann GbR
Simsseestrale 194

Minchen, 02.12.2020
D-83071 Stephanskirchen

Priufbericht 2076846A

Auftraggeber: GeoPol - Bulenda & Hirschmann GbR

Projektleiter: Frau Bulenda, Frau Protze

Auftragsnummer:

Auftraggeberprojekt: 2213 Obling-Kienberg Begehung Linmairhof Kienberg
Probenahmedatum: 23.11.2020

Probenahmeort:

Probenahme durch: Frau Bulenda

Probengefale: Kunststoff-Beutel

Eingang am: 25.11.2020

Zeitraum der Prifung: 25.11.2020 - 02.12.2020

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den Prifgegenstand. Die in den zitierten Normen und Richtlinien angegebenen
Messunsicherheiten werden eingehalten. Die aktuellen Ausgabestande der verwendeten Prifverfahren konnen auf unserer Homepage
(https://www.labor-graner.de/qualitaetssicherung.html) eingesehen werden. UnsachgeméRe Probengeféalie kénnen zu Verfalschungen der
Messwerte filhren. Priifergebnisse von Mischproben die unterhalb des Grenzwertes liegen, kénnen trotzdem zu Grenzwertiiberschreitungen von
einer oder mehreren Teilproben fihren. Um die Uberprifung des Grenzwertes sicher zu gewéhrleisten, wird angeraten, gemaR Priifvorschrift
die Einzelproben zu untersuchen. Mikrobiologisches Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofort vernichtet. Eine auszugsweise
Vervielfaltigung des Prifberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Pruflaborleitung erlaubt.

Akkreditiertes Priflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben,
Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung, Abgrenzungsfragen AMG/LFGB
Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschéaftsfiuhrer: Alexander Hartmann, Dr. Manfred Holz
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
BIC: GENODEFIMO07, IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22
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Dr. Graner t\q Parther GmbH

Labor tir analytische und pharmazeutische Chemie
Sachvi lr~lrll]i ligenbtro
Labornummer: 2076846A-004
Probenahmedatum: 23.11.2020
Probenbezeichnung: MP Fensterkitt
Material: Feststoff
Asbest KL | BF KMF WHO- Probentyp ES/B
Fasern
nicht nachgewiesen - - nicht nachgewiesen - SP

Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen auf Asbest/WHO-Fasern gemaR VDI-Richtlinie 3866,

Blatt 5:2017-06 (Fremdvergabe).

Der Asbestmassengehalt wurde in 5 Mengenklassen eingeteilt:

Klasse 1 (Spuren von Asbest nachgewiesen), Klasse 2 (1-5 %), Klasse 3 (5-20 %), Klasse 4 (20-50%) und
Klasse 5 (>50%). Bei dieser Einteilung handelt es sich um nicht validierte Schatzungen.

KL Mengenklasse Asbest (Gesamtgehalt Asbest)

KMF Kunstliche Mineralfasern

WHO-Fasern Fasern mit einem Durchmesser D < 3 um, einer Lange L > 5 um und einem Léngen /
Durchmesserverhéltnis L / D > 3 (gem. TRGS 905)

ES/B Dokumentation des positiven Befundes durch ES (Elementspektrum) & B (REM-Bild)

BF Bindungsform des Asbest: F = fest gebunden, S = schwachgebunden --

(Einschéatzung des Prifers nach makroskopischem und mikroskopischem Befund, kein
Bestandteil des Prifberichtes!)

Kl Kanzerogenitatsindex - Mittelwert aus 3 Einzelanalysen, bestimmt mittels
energiedispersiver Rontgenmikroanalyse (EDX, standardlos) gem. ISO 22309
Probentyp MP - Untersuchung als normale Materialprobe (Bruchflachenuntersuchung bzw.

Direktpraparation); Nachweisgrenze 1,0 Masseprozent
SP - Untersuchung als Streupraparat einer Materialprobe oder Staubprobe

Nachweisgrenze 0,1 Masseprozent
Anmerkung:
Asbest ist gemaR der Gefstoff¥ § 3, Absatz 2, Satz 1bzw. gemaR Anhang | der Richtlinie 67/548/EWG; Stoffliste als Gefahrstoff der

Kategorie 1 (Stoff, der auf den Menschen bekanntermafRen krebserzeugend wirkt) eingestuft (Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG;

Einstufungsleitfaden). Asbesthaltige Materialien duirfen nur von zugelassenen Fachfirmen (nach TRGS 519) entsorgt werden.

Hoes Ware

Markus Neurohr, Geologe

Seite: 2 von 2



concept

COoMPETENZA haRe

Competenza GmbH « FléRaustraRe 24a 90763 Fiirth (( DAkkS
Deutsche
- i Akkreditierungsstelle
GeoPol - Bulenda & Hirschmann GbR ol aaaes 0eon
Fra‘u BUIenda‘ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:
. 2018 akkrediti: Priflab .
SimsseestralRe 194 Die Akroctienso gt ru irder m dér Urkunders

anlage aufgefuhrten Akkreditierungsumfang.

83071 Stephanskirchen

Priifbericht

Uber die Prufung auf Anorganische Fasern in Materialproben
gemal VDI-Richtlinie 3866-5 (2017-06)

Bericht Nr.: NL86039

Objekt 1. 2213, Obing-Kienberg Begehung Linmairhof

Probenahmedatum *: 30.04.2021

Probenahme durch : GeoPol - Bulenda & Hirschmann GbR / A. Bulenda
Probeneingang: 07.05.2021

Analysendatum: 14.05.2021

Auswertung durch: Competenza GmbH, Firth: Herrn Tobias Fischer
Analysenmethode: Rasterelektronenmikroskopie mit gekoppelter

energiedispersiver Rontgenmikroanalyse (REM/EDXA)

Dieser Prifbericht umfasst: 3 Seiten

1y Angabe des Auftraggebers, nicht Bestandteil der Akkreditierung der Competenza GmbH.

Die genannten Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchte Probe. Der Bericht darf ohne die schriftliche
Genehmigung der Competenza GmbH nicht teilweise vervielfaltigt oder weitergegeben werden.

Prifbericht NL86039 Seite 1 von 3 Seiten
'SQTIXIRANE +QF, XIP +IWGLEJXWJALVIRHI +IWIPPWGLEJX|ERHIPWVIKMWXIV *a'
*PUAEYWXVEAI E JE\ 3PMZIV &1GOIV %RHVIEW OEYWIR ,6 &
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concept

COoMPETENZA e

Ergebnis der Prifung:

. _ _ 2
e ielyi Probenbezeichnung: Analysenergebnis: Gehalt: Bill9) ngern
nummer: typ: nachweisbar:
Stall . .
NL86039.1 | MPEE Kein Asbest nachgewiesen - -
Deckenputz
NL86039.2 | MPEE Stall Wandputz Kein Asbest nachgewiesen - -
EG Flur vor Bad . .
NL86039.3 | MPEE Wandputz/Farbe Kein Asbest nachgewiesen - -
Verfahren
NL86039.4 | MPEE EG Flur vor Bad Amphibol nachgewiesen belnhaltgt ngr einen ja
Unterputz qualitativen
Fasernachweis
NL86039.5 | MPEE EG Mitte Kein Asbest nachgewiesen - -
Deckenputz
OG Zimmer MP . .
NL86039.6 | MPEE WandputziFarbe Kein Asbest nachgewiesen - -
NL86039.7 | MPEE OG Zimmer Kein Asbest nachgewiesen - -
Unterputz
NL86039.8 | MPEE OG Decke Kein Asbest nachgewiesen - -
Putz/Farbe
NL86039.9 | MPEE OG Decke Kein Asbest nachgewiesen - -
Unterputz
NL86039.10 | MPEE Fassade Kein Asbest nachgewiesen - -
Putz/Farbe
NL86039.11 | MPEE Fassade Kein Asbest nachgewiesen - -
Unterputz

2 Definition WHO-Faser: L > 5 um, D <3 pm, L:D > 3:1

MPEE: Materialprobe - Priifauftrag zur qualitativen Untersuchung auf Asbest nach VDI 3866-5:2017-06, Anhang B, mit erweiterter
Probenvorbereitung (HeilRveraschung, Saurebehandlung), Einzelprobe, Nachweisgrenze 0,001%

Fdrth, den 17.05.2021

(o0

Stefan Lausen
- Laborleiter -

Anlage: Abbildungen und Elementspektren

Prifbericht NL86039 Seite 2 von 3 Seiten



concept

COoMPETENZA e

Abbildung und Elementspektrum: Amphibol-Asbest Fundstelle NL86039.4

600

500

NL86039-4 Amphibol-Asbest
400.

300

200

keV
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concept

COoMPETENZA haRe

Competenza GmbH « FléRaustraRe 24a 90763 Fiirth (( DAkkS
Deutsche
- i Akkreditierungsstelle
GeoPol - Bulenda & Hirschmann GbR ol aaaes 0eon
Fra‘u BUIenda‘ Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:
. 2018 akkrediti: Priflab .
SimsseestralRe 194 Die Akroctienso gt ru irder m dér Urkunders

anlage aufgefuhrten Akkreditierungsumfang.

83071 Stephanskirchen

Priifbericht

Uber die Prufung auf Anorganische Fasern in Materialproben
gemal VDI-Richtlinie 3866-5 (2017-06)

Bericht Nr.: NL86575

Objekt 1. 2213, Obing-Kienberg Begehung Linmairhof

Probenahmedatum *: 02.06.2021

Probenahme durch : GeoPol - Bulenda & Hirschmann GbR / A. Bulenda
Probeneingang: 04.06.2021

Analysendatum: 09.06.2021

Auswertung durch: Competenza GmbH, Firth: Herrn Tobias Fischer
Analysenmethode: Rasterelektronenmikroskopie mit gekoppelter

energiedispersiver Rontgenmikroanalyse (REM/EDXA)

Dieser Prifbericht umfasst: 2 Seiten

1y Angabe des Auftraggebers, nicht Bestandteil der Akkreditierung der Competenza GmbH.

Die genannten Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchte Probe. Der Bericht darf ohne die schriftliche
Genehmigung der Competenza GmbH nicht teilweise vervielfaltigt oder weitergegeben werden.

Prifbericht NL86575 Seite 1 von 2 Seiten
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COMPETENZA

concept
analytic
academy

Ergebnis der Prifung:

L _ _ 2
L izl Probenbezeichnung: Analysenergebnis: Gehalt: tidnlo Fz.asern
nummer: typ: nachweisbar:
NL86575.1 | MPEE EG Badwand Kein Asbest nachgewiesen - -
Wandputz

2 Definition WHO-Faser: L > 5 um, D <3 um, L:D > 3:1

MPEE: Materialprobe - Prufauftrag zur qualitativen Untersuchung auf Asbest nach VDI 3866-5:2017-06, Anhang B, mit erweiterter
Probenvorbereitung (HeiRveraschung, Saurebehandlung), Einzelprobe, Nachweisgrenze 0,001%

Farth, den 10.06.2021

(155

Stefan Lausen
- Laborleiter -

Prifbericht NL86575
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Dl. Graner t\q partner GmbH

.abor ftr analytische und pharmazeutische Chemie
Sachverstatl u licenbtiro

Lochhausener Str. 205
81249 Minchen
Telefon +49(0)89/863005-0
Telefax +49(0)89/863005-11
E-Mail: info@labor-graner.de
Internet: www.labor-graner.de

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 Miinchen

GeoPol - Bulenda & Hirschmann GbR Miinchen, 01.12.2020
SimsseestralRe 194

D-83071 Stephanskirchen

Prufbericht 2076847

Auftraggeber: GeoPol - Bulenda & Hirschmann GbR
Projektleiter: Frau Bulenda, Frau Protze
Auftragsnummer:

Auftraggeberprojekt: 2213 Obling-Kienberg Begehung Linmairhof Kienberg
Probenahmedatum: 23.11.2020

Probenahmeort:

Probenahme durch: Frau Bulenda

Probengefalle: Kunststoff-Beutel

Eingang am: 25.11.2020

Zeitraum der Prifung: 25.11.2020 - 01.12.2020

Prufauftrag:

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlief3lich auf den Prifgegenstand. Die in den zitierten Normen und Richtlinien angegebenen
Messunsicherheiten werden eingehalten. Die aktuellen Ausgabestande der verwendeten Prifverfahren kdnnen auf unserer Homepage
(https://lwww.labor-graner.de/qualitaetssicherung.html) eingesehen werden. Unsachgemafe Probengefale kdnnen zu Verfélschungen der
Messwerte fiihren. Prifergebnisse von Mischproben die unterhalb des Grenzwertes liegen, kénnen trotzdem zu Grenzwertiiberschreitungen von
einer oder mehreren Teilproben fiihren. Um die Uberpriifung des Grenzwertes sicher zu gewéhrleisten, wird angeraten, gemaR Priifvorschrift
die Einzelproben zu untersuchen. Mikrobiologisches Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofort vernichtet . Eine auszugsweise
Vervielfaltigung des Priifberichtes ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Priflaborleitung erlaubt .

Akkreditiertes Priflabor nach DIN EN I1ISO 17025 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstande, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Qualitatskontrolle, Beratung, Sachverstandigengutachten, amtliche Gegenproben,
Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung, Abgrenzungsfragen AMG/LFGB
Amtsgericht Miinchen Nr. 84402, Geschéftsfiihrer: Alexander Hartmann, Dr. Manfred Holz
Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922
BIC: GENODEFIMO7, IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22

Seite: 1 von 2



Prufbericht: 2076847 01.12.2020

Probenbezeichnung: Stadl Balkenholz
Probenahmedatum: 23.11.2020
Labornummer: 2076847-001
Material: Feststoff

Gehalt Einheit Best.gr.  Verfahren
Trockenrickstand 92 % DIN EN 14346
Arsen u.d.B. mg/kg TS 1 DIN EN ISO 11885
Blei 3,5 mg/kg TS 0,2 DIN EN ISO 11885
Cadmium 0,14 mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 11885
Chrom 2,6 mg/kg TS 0,2 DIN EN ISO 11885
Kupfer 3,1 mg/kg TS 0,2 DIN EN ISO 11885
Quecksilber 0,31 mg/kg TS 0,1 DIN EN ISO 12846
Fluor gesamt 7,6 mg/kg TS 5 DIN 51727
Chlor gesamt 310 mg/kg TS 50 DIN 51727
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,1 AltholzV Anh. IV Nr.
PCB Nr. 52 u.d.B. mglkg TS 0,1 (16‘1-3;';'” 38414-20
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,1 '
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,1
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,1
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,1
Summe der bestimmten PCB 0,00 mg/kg TS
Summe der bestimmten PCB x 5 0,00 mg/kg TS
Lindan u.d.B. mg/kg TS 0,1 DIN ISO 10382
PCP u.d.B. mg/kg TS 1 AltholzV Anh. IV Nr.

1.4.4 (GC-ECD)

Erlauterungen zu Abkirrzungen:
4 KbE: Koloniebildende Einheiten
& .7 p n.n.: nicht nachweisbar
. u.d.B.: unter der Bestimmungsgrenze

Best.gr.: Bestimmungsgrenze
Dr. D. Kasper, (stellv. Laborleitung) n.b.: nicht bestimmt

Seite: 2 von 2



== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuriec
www.wessling.de

WESSLING GmbH, Forstenrieder Strale 8-14, 82061 Neuried

GeoPol-Bulenda & Hirschmann GbR Geschaftsfeld: Umwelt

Verena Protze

Simsseestr. 194 Ansprechpartner: T. Schroder

83071 Stephanskirchen Durchwabhl: +49 89 829969 17
Fax: +49 89 829969 22
E-Mail: Thorsten.Schroeder

@wessling.de

Priufbericht
2213 Obing-Kienberg Begehung Linmairhof Kienberg

Prifbericht Nr. CMU20-022950-1 Auftrag Nr. CMU-06675-20 Datum 18.12.2020
Probe Nr. 20-197754-01
Eingangsdatum 07.12.2020
Bezeichnung EG Flur MP Wandfarben
Probenart Feststoff allgemein
Probenahme 23.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber
Probenehmer V.Protze, A.Bulenda
Anzahl GefaRe 1
Untersuchungsbeginn 07.12.2020
Untersuchungsende 18.12.2020
Probenvorbereitung

Probe Nr. 20-197754-01
Bezeichnung EG Flur MP Wandfarben
Kbnigswasser-Extrakt 0s 14.12.2020

Physikalische Untersuchung

Probe Nr. 20-197754-01
Bezeichnung EG Flur MP Wandfarben
Trockensubstanz Gew% oS n.b.

Im Kénigswasser-Extrakt

Elemente
Probe Nr. 20-197754-01
Bezeichnung EG Flur MP Wandfarben
Arsen (As) mg/kg 0s <5,0
Blei (Pb) mg/kg 0s 22
Seite 1 von 7
S,
:ig//?; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
?/@5 Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
//’///Im\u\‘\\ Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.




== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuriec
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CMU20-022950-1 Auftrag Nr. CMU-06675-20 Datum 18.12.2020
Probe Nr. 20-197754-01
Cadmium (Cd) mg/kg 0s <0.4

Chrom (Cr) mg/kg 0s 14

Kupfer (Cu) mg/kg oS 5,6

Nickel (Ni) mg/kg 0s u

Quecksilber (Hg) mg/kg 0s 0,15

Zink (Zn) mg/kg 0Ss 420

Seite 2 von 7

S\g///@; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
SIBGEMEA: ( DAkkS gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
?/@5 Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke

/"/,,,m\u\“\ Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
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== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuriec
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CMU20-022950-1 Auftrag Nr. CMU-06675-20 Datum 18.12.2020

Probe Nr. 20-197754-02

Eingangsdatum 07.12.2020

Bezeichnung EG Wozi Wandanstrich Decke +
Wand

Probenart Feststoff allgemein

Probenahme 23.11.2020

Probenahme durch Auftraggeber

Probenehmer V.Protze, A.Bulenda

Anzahl GeféaRe 1

Untersuchungsbeginn 07.12.2020

Untersuchungsende 18.12.2020

Probenvorbereitung

Probe Nr. 20-197754-02

Bezeichnung EG Wozi Wandanstrich Decke +
Wand

Kdnigswasser-Extrakt 0s 14.12.2020

Physikalische Untersuchung

Probe Nr. 20-197754-02

Bezeichnung EG Wozi Wandanstrich Decke +
Wand

Trockensubstanz Gew% oS n.b.

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Probe Nr. 20-197754-02

Bezeichnung EG Wozi Wandanstrich Decke +
Wand

PCB Nr. 28 mglkg 0s <0,1

PCB Nr. 52 mg/kg 0s <0,1

PCB Nr. 101 mglkg 0S <0,1

PCB Nr. 118 mg/kg 0s <0,1

PCB Nr. 138 mg/kg 0s 0,13

PCB Nr. 153 mg/kg 0s 0,11

PCB Nr. 180 mglkg 0s <0,1

Summe der 6 PCB mglkg 0s 0,24

PCB gesamt (Summe 6 PCB x5) mg/kg 0s 1,2

Summe der 7 PCB mg/kg 0s 0,24

Seite 3von 7
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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte dirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich

ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Geschaftsfiihrer:
Florian WeBling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt




== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuriec
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CMU20-022950-1

Auftrag Nr. CMU-06675-20

Datum 18.12.2020

Im Kénigswasser-Extrakt
Elemente

Probe Nr.

20-197754-02

Bezeichnung

EG Wozi Wandanstrich Decke +
Wand

Blei (Pb) mg/kg 0s <5,0
Zink (Zn) mg/kg 0s 10
Seite 4 von 7
S,
:ig///?; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
?///§§ Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
/"/,,/,’,E\u\\‘\ Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.
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== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuriec
www.wessling.de

Prifbericht Nr. CMU20-022950-1

Auftrag Nr.

CMU-06675-20

Datum 18.12.2020

Probe Nr.

20-197754-03

Eingangsdatum

07.12.2020

Bezeichnung

EG Stall Schwarzanstrich Sockel

Probenart Feststoff allgemein
Probenahme 23.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber

Probenehmer V.Protze, A.Bulenda
Anzahl Gefal3e 1
Untersuchungsbeginn 07.12.2020
Untersuchungsende 18.12.2020

Physikalische Untersuchung
Probe Nr.

20-197754-03

Bezeichnung

EG Stall Schwarzanstrich Sockel

n.b.

Trockensubstanz Gew% 0os
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 20-197754-03
Bezeichnung EG Stall Schwarzanstrich Sockel
Naphthalin mg/kg TS <1,0
Acenaphthylen mg/kg TS <1,0
Acenaphthen mg/kg TS <1,0
Fluoren mg/kg TS <1,0
Phenanthren mg/kg TS <1,0
Anthracen mg/kg TS <1,0
Fluoranthen mg/kg TS <1,0
Pyren mg/kg TS <1,0
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <1,0
Chrysen mg/kg TS <1,0
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <1,0
Benzo(k)fluoranthen mag/kg TS <1,0
Benzo(a)pyren mg/kg TS <1,0
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <1,0
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <1,0
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <1,0
Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS -1-

i,
7,
=,

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Seite 5von 7

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte dirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Geschaftsfiihrer:
Florian WeBling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt




== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuriec
www.wessling.de

Priifbericht Nr. CMU20-022950-1 Auftrag Nr. CMU-06675-20 Datum 18.12.2020

Probe Nr.

20-197754-04

Eingangsdatum

07.12.2020

Bezeichnung

Fassadenanstrich

Probenart Feststoff allgemein
Probenahme 23.11.2020
Probenahme durch Auftraggeber

Probenehmer V.Protze, A.Bulenda
Anzahl Gefalie 1
Untersuchungsbeginn 07.12.2020
Untersuchungsende 18.12.2020
Probenvorbereitung

Probe Nr. 20-197754-04

Bezeichnung

Fassadenanstrich

Kdnigswasser-Extrakt

oS 14.12.2020

Im Kénigswasser-Extrakt

Elemente
Probe Nr. 20-197754-04
Bezeichnung Fassadenanstrich
Blei (Pb) mg/kg oS 37
Zink (Zn) mg/kg 0s 73
Seite 6 von 7
S,
:ig//?; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
M ( DAkkS gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
?/@5 Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
//’///Im\u\‘\\ Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00

ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.




== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Forstenrieder Str. 8-14 - 82061 Neuriec
www.wessling.de

Prufbericht Nr. CMU20-022950-1 Auftrag Nr. CMU-06675-20

Datum 18.12.2020

20-197754-01
Kommentare der Ergebnisse:
Trockenrlckstand F, Trockensubstanz: Aufgrund der Asbestbelastung nicht méglich

20-197754-02
Kommentare der Ergebnisse:
Trockenriickstand F, Trockensubstanz: Aufgrund der Asbestbelastung nicht méglich

20-197754-03
Kommentare der Ergebnisse:
Trockenrlckstand F, Trockensubstanz: Aufgrund der Asbestbelastung nicht méglich

20-197754-04
Kommentare der Ergebnisse:
Trockenrlckstand F, Trockensubstanz: Aufgrund der Asbestbelastung nicht méglich

Abkurzungen und Methoden

ausfuhrender Standort

Konigswasser-Extrakt von Schlammen/Sedimenten (DigiPrep) DIN EN 13346 Verf Amod. (2001-04)Y Umweltanalytik Altenberge
Metalle/Elemente in Feststoff DIN EN ISO 11885 (2009-09)Y Umweltanalytik Altenberge
Quecksilber DIN ISO 16772 (2005-06)Y Umweltanalytik Altenberge
Trockenriickstand / Wassergehalt im Feststoff DIN ISO 11465 (1996-12)Y Umweltanalytik Altenberge
Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN 15308 (2008-05)Y Umweltanalytik Altenberge
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) DIN 38414 S23 (2002-02)Y Umweltanalytik Altenberge
oS Originalsubstanz
TS Trockensubstanz
Norm Modifikation
DIN EN 13346 Verf Amod. (2001-04) Modifikation: Aufschluss mit DigiPREP
A
Dr. Nils Kunze
Diplom-Geologe
Leitender Sachverstandiger Umwelt / Wasser
Seite 7 von 7
S,
:ig///?; Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
ilaeEMKA: ( DAkkS gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Florian WeBling,
?C///_%; Deutsche Akkreditierte Verfahren sind mit # gekennzeichnet. Prifberichte dirfen ohne Genehmigung der Marc Hitzke
"'/,,/,’,E\u\“\ Akkreditierungsstelle ~ WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfdltigt werden. Messergebnisse beziehen sich HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00 ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.



